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I. Einführung 
Die Ultrazentrifugen (DZF) 'werden in der Chemie für die untersuchung 
von Stoffen mit großem l\Iolekularge,\'icht und in der Medizin erfolgreich yer-
wendet. An der Meßstelle des Rotors der modernen DZF tritt eine große Feld-
kraft auf, die für das Trennen von Molekülen geeignet ist. Bei den in der 
Praxis verbreiteten Rotorabmessungen muß der Rotor mit einer Drehzahl 
von 60000 D,l\lin oder darüber angetrieben werden. 
Die modernen, hochleistungsfähigen DZF enthalten meistens über-
setzullgsluse Antriebe mit Elektromotoren. In der Praxis weichen die Massen 
und Inertielllomente der Rotoren der yerschiedenen DZF Typen nur wenig 
voneinander ab. So beträgt auch die für das Erreichen der Drehzahl von 
60000 ul\Iin notwendige Zeit (bei Al-Rotor), llleistcns et"wa 10 l\Iin. Aus der 
Masse des Rotors und aus den Yerlusten ergibt sich die not"wendige 1\lotor-
leistung bei 60 000 U.l\Iin etwa zu 0,9 k \V. 
Die analytische DZF ist ein Gerät für Forschungszwecke. Für den 
BetTieb sind die häufigen Starte und Ahhremsungen kennzeichnend. Eine 
möglichst kurze Anlaufzeit ist yon entscheidender Bedeutung. (Diese ist nicht 
einfach zu gewährleisten, "weil wegen der Anordnung des optischen Systems 
für den Einhau des Motors nur ein Raum yon 100 X 100 X 100 lllm zur Yer-
fügung steht.) 
In der modernen DZF "wird heute der Rotor entweder durch eine Asyn-
ehronmaschine mit Kurzschlußläufer oder durch einen selbstgetakteten Strom-
richtermotor (mit Permanentmagneterregung) angetriehen. 
Die untersuchte Maschine ist yon letzterem Typ. Ihr schematischer Auf-
hau ist in Ahh. 1 gezeigt. 
Die Maschine wird durch den "Wechselrichter in Abh. 2 gespeist. Der 
Wechselrichter "wird auf photoelektrischem \Vege hei Messung der Winkel-
lage des Läufers durch den Motor seIhst gesteuert. Eine besondere Elektronik 
sichert die Phasenyerschiehung zwischen dem Zündwinkel des Wechselrich-
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ld der Winkellage des Rotors. Der Verschiebungs'winkel muß in Ahhän-
; von der Drehzahl und von dem Ständerstrom ge~ndert werden, um 
gebenem Strom das maximale Drehmoment des Motors zu gewähr-
. In solcher Anordnung kann die Drehzahl des Motors, ähnlich wie die 
~mderregten Gleichstrommaschine, durch die Klemmenspannullg gere-
erden. 
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Der Motor arbeitet unter sch'weren Startbedingungen. Die Anlaufzeit 
wird auch dadurch beeinflußt, nach welcher Zeitfunktion der Ständerstrom 
während der verhältnismäßig langen Startzeit geändert ,drd. In den folgenden 
werden die Ergebnisse solcher Untersuchungen zusammengefaßt. 
2. Die Bestimmnng der auf den Läufer des Motors wirkenden Kräfte 
Auf den Läufer des Motors wirken die folgenden Kräfte: 
a) Das Drehmoment aus der W·echselwirkung zwischen Ständerstrom 
und Permanentmagneten des Rotors 111s = 111s(I, G), wobei 
I = I(t) die Zeitfunktion des Effektivwertes des Ständerstromes 
G = G(t) der Mittelwert der Läufertemperatur sind. 
b) Das durch das gegenrotierende Feld des einphasigen, als sinusförmig 
angenommenen Ständerstromes erzeugte Bremsemoment 11lb = 11lb(!, I, G), 
wobei! die Frequenz der Speisespannung ist. 
c) Das Belastungsmoment ml 1111(f), das die durch Reibungs- und 
Ständereisenkernyerluste yerursachten Bremsemomente enthält. 
3. Die Bestimmung der einzelnen Drehmomentkomponenten 
a) Die Bestimmung des Drehmomentes ms = 111s(I, G): 
Das auftretende Drehmoment wird durch die Eigenschaften des yerwen-
deten :1Iagnetstoffes stark beeinflußt. Im untersuchten Motor wurden BaFe-
Magnete angewandt. A.hh. 3 zeigt die Entmagnetisienlllgskurye derseIhen. 
Die erwähnten Stoffe sind dadurch gekennzeichnet, daß die Entmagnetisie-
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rungskurve in emem breiten Intervall linear verläuft und dementsprechend 
beim Aussetzen der entmagnetisierenden Feldstärke die ursprüngliche Rema-
nenz auftritt. Dadurch werden die Untersuchungen sehr vereinfacht, weil die 
Permanentmagnete durch eine konstante Erregung ersetzt 'werden können 
und man bei konstanter Temperatur einen linearen Zusammenhang erhält. 
Bei zunehmender Temperatur werden die Kennlinien, den ursprüngli-
chen Kennlinien parallel, den kleineren Induktionen zu verschoben. Das kann 
durch die Temperaturabhängigkeit der Ersatzerregung berücksichtigt werden, 
weil die Änderung von reversiblem Charakter ist. Für den angewandten Mag-
netstoff zeigt Abb. 4. die Temperaturabhängigkeit der relativen Induktion 
bzw. des relativen Drehmomentes bei konstantem Strom. Die gemessene Kurve 
kann mit guter Näherung durch die folgende mathematische Formel angegeben 
werden: 
~ = 111- klo (0 - 30°) =fmse. (1) 
m s30 
Unter Berücksichtigung des Gesagten 'wird das Drehmoment 11ls in der Form 
geschrieben: 
(2) 
b) Die Bestimmung des Drehmomentes 7llb = 7llb(f, I, 0): 
Das Bremsemoment des gegenlaufenden Feldes des Statorstromes ist 
dem Quadrat des Statorstromes proportional, hängt vom Material des Läufers, 
von der Frequenz (Drehzahl) und der Temperatur ab. 
Die Material- und Frequenzahhängigkeit 'wird am zweckmäßigsten durch 
Messungen bestimmt. Ahb. 5 zeigt die l\Ießergebnisse hci 30 cC Läufertcmpe-
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ratur für verschiedene Ständerströme. Die zu einem Strom I = 20 A gehörende 
Kurve sei durch iMI(f) bezeichnet. 
Bei Anderung der Läufertemperatur ändert sich der spezifische Wider-
stand und damit auch das Bremsemoment. Die Anderung kann durch Um-
rechnung der Frequenz [1] einfach berücksichtigt -werden: 
ibAI(0,j) = ibAI(j (1 (3) 
'wobei 7.: 20 der Temperaturkoeffizient des Widerstandes der angewandten AI-
Scheibe ist. 
Das Bremsemoment der Al-Scheibe kann schließlich in der folgenden 
Form geschrieben werden: 
(4.) 
c) Die Bestimmung des Bremsemomentes ml = ml(f): 
Das durch Reibungs- und Eisenverluste verursachte Bremsemoment 
kann am einfachsten durch Auslaufmessungen bestimmt werden, wenn die 
Trägheit des Systems bekannt ist. Abh. 6 zeigt die Kennlini, die mit gu-
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tel' Näherung durch die folgende mathematische Formel angegeben wird: 
(5) 
4. Die Bestimmung der Läufertemperatur 
Wegen der großen Stromdichte (25-30 A/mm2) hat der Ständer des 
Motors ein Wasserkühlsystem. Damit ist seine Temperatur während des 
Startes mehr oder weniger festgelegt und viel niedriger als die Läufertempe-
ratur. Durch das gegenlaufende Feld der einphasigen Ausführung entstehen 
im Läufer große Verluste. Die 'Wärme wird üher die Lager, durch Wärme-
abstrahlung und Konvektion ahgefiihrt. In der Wirklichkeit ist die Tempera-
turverteilung im Läufer inhomogen und ihre Bestimmung wäre sehr kompli-
ziert. Die Aufgahe ist noeh komplizierter, "'iV-enn man herücksichtigt, daß sich 
der Läufer im HalhyakuuIll mit einer limfangsgeschwindigkeit nahe der 
Schallgeschwindigkeit dreht. Um die Rechenarbeit einzuschränken, ist man 
geZ'wungen, die ziemlich grohe ~äherung anzuwenden, daß der Läufer 'wäh-
rend des Anlaufs nur durch den Verlust des gegenlaufenden Feldes geheizt 
sei und keine Wärmeahflünung erfolgt. Dicse Annahme ist dadurch gerecht-
fertigt, daß der Ständerstrom während des Anlaufs 2,5 3-mal gräßer als in 
stationärem Zustand ist. So ,\-ird die cntwickelte 'Wärme 6 his 9-mal gräßer 
sein. Das Kühlsystem des Läufers ist aher nur auf die Wärmemenge des statio-
nären Zustandes hemessen. Durch die angewandten :Xäherungen war es zwar 
nicht mäglich, den Start des Motors yollkoIllmen zu simulieren, aber nach den 
Versuchen ergab sich, daß man mit den Yernachlässigungell auf der sicheren 
Seite ist. Dcmgegenüber erhält man die qualitatiyen Zusammenhänge in 
hefriedigender Weise, cl. h. die Wirkung dcr Andcrung yon I(t) '\'ährend des 
Anlaufs kann gut untersucht werden. 
Bei den angewandten ::.\"äherungen läßt sich die Läufertempcratur wäh-
rend des Anlaufens folgenderweise 8chreiben [1]: 
e = k7 ((I (t) 20)~ -f(t) ·h.,.-\i (j(t) (1 
o 
xzo(e(t) - 20))) dt 
5. Die Bestimmung der zur kürzesten Startzeit gehörenden 
Stl'omfol'm I( t) 
(6) 
Auf Grund der aufgeschriebenen Gleichungen kann der Motor ·wähTend 
des StaTt es durch das folgende Differentialgleichungssystem gekennzeichnet 
werden: 
de 
-d = k,' ((I/20r· f· fbAz(!,(l + xzo(e - 20)))). k g 
t 
(7) 
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wobei durch ks die Trägheit des Systems und durch kg die Masse und die 
spezifische Wärme des Läufers berücksichtigt -werden. 
In den GI. (7) sind f(t) und G(t) die Zustandsvariablen, I(t) die Steuer-
größe des Systems. 
Die Bestimmung der Stromform, die die kürzeste Startzeit sichert, ist 
eigentlich eine Yariationsrechnungsaufgabe mit Nebenbedingungen. Da aber 
das Gleichungssystem (7) stark nichtlinear ist, könnte die Aufgabe in dieser 
Form selbst mit Hilfe eines Rechenautomaten nur schwer gelöst werden. 
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Statt der genauen Berechnung der die optimalen Startzeit gewährleistenden 
Funktion I(t), wurde das Verhalten des Systems unter Annahme verschiedener 
I(t)-Funktionen durch Integration der Gleichungen (7) untersucht und die 
geeignete I(t)-Funktion durch Vergleich der Ergebnisse ausgewählt. 
Bei den Untersuchungen wurden Sträme der Form I(t) = I o · e-t;t o ange-
nommen. Die Abb. 7, 8, 9 und 10 zeigen die Ergehnisse. Nach den Ahhildun-
gen ist jener Stromahlauf der heste, hei dem der Statorstrom mit der Zeit 
zunimmt. Es ist merkwürdig, daß es auch hei Beschleunigung mit konstantem 
Strom vorkommen kann, daß die Drehzahl nach Erreichen einer hestimmten 
Grenzdrehzahl ahzunehmen heginnt. Dies wird durch die reversible Ent-
magnetisierung infolge der Temperaturzunahme verursacht (Abh. 4). 
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Aus Abh. 7 läßt sich auch feststellen, daß man bei Beschleunigung mit 
konstantem Strom einen Grenzstrom finden kann, bei dem der :Motor zeit-
optimal anläuft. 
Die Abh. 7, 8, 9, 10 enthalten die Ergehnisse von Untersuchungen, "WO 
es noch nicht herücksichtigt wurde, daß die Permanentmagnete hei Über-
schreiten eines gegehenen Stromes irreversihel entmagnetisiert werden. Der 
zulässige Grenzstrom wurde durch Versuche bestimmt. Abb. 11 zeigt die der 
Remanenz proportionale Abreißkraft (gemessen an einem weichmagnetischen 
Stoffe), nach dem Aussetzen des Entmagnetisierungsimpulses. Die Messung 
wurde bei 30 ce Umgehungstemperatur durchgeführt. Der zuläßige Strom ist 
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temperaturabhängig. Nach dem Messungen soll sein Wert dem in Abb. 4 ge-
zeigten Verhältnis entsprechend begrenzt werden. Die Untersuchungen wur-
den auch unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen Ständerstrom-
begrenzung durchgeführt. Die Abb. 1~, 13 zeigen die Ergebnisse. Obwohl die 
Wirkung abnimmt, ist es auch hier yorteilhafter, zu Beginn des Startes einen 
zunehmenden Strom anzu'Nenden. Die Verringerung ist wegen der Temperatur-
zunahme notwendig. 
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6. Schlußfolgerungen 
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Die mit Digitalrechner durchgeführte Simulation zeigte, daß es am 
zweckmäßigsten ist, beim Start des untersuchten UZF-Antriebes eine Stän-
derstrom-Zeitfunktion anzuwenden, die anfangs zunimmt; später soll der 
Strom wegen der ansteigenden Läufertemperatur begrenzt ·werden. Auf Grund 
der Simulations ergebnisse können der Anfangswert des Stromes, seine Anstiegs-
gesch·windigkeit, der Spitzenwert und die Geschwindigkeit der Verringerung 
annähernd bestimmt werden. Aus den Ergebnissen ist auch festzustellen, daß 
sich nicht viel ungünstigere Verhältnisse ergeben, wenn der Start mit kon-
stantem Strom geschieht. In diesem Falle wird der Stromsollwertgeber ein-
facher sein. 
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Zusammenfassung 
Der Aufsatz beschäftigt sich mit den Startverhältnissen eines einphasigen UZF-Antrie-
bes mit permanentmagneterregtem Synchronmotor. Es werden die auf den Läufer wirkenden 
Kräfte bestimmt und die Bewegungsgleichung des Systems wird durch ein Näherungs-Wärme-
modell ergänzt. Dann wird der Startvorgang durch digitale Simulation untersucht. Auf Grund 
der Ergebnisse kann die annähernd optimale Startstrom-Zeitfunktion ausgewählt werden. 
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